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e Informe complementario 
 
 
LABAQUA, S.A. 
C/DRACMA, 16-18, POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS 
03114 ALICANTE 
 
LABORATORIO DE ANÁLISISNE SE HA REALIZADO LA MIGRACIÓN 
 
 
CLIENTE: AC-KSOL INGENIERIA Y APLICACION, S.L. 
C/ CORONA, 82 03114-ALICANTE,  
 
DENOMINACIÓN DE LAS MUESTRAS:  
 4801596: MUESTRA. 
 4801597: BLANCO. 
                              
FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2019. 
 

1) ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 

El extracto obtenido se analizó mediante cromatografía de gases acoplada a un detector de 

masas (HRGC-MS). Para ello, se empleó un cromatógrafo Varian CP-3800 y un detector de 

masas de trampa de iones Varian Saturno 2200. 

 
 

LABORATORIO DE ANÁLISIS 

DATOS CLIENTE Y MUESTRAS ANALIZADAS 
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2) CROMATOGRAMA SOLUCIÓN TEST SISTEMA CROMATOGRÁFICO. 

 

Chromatogram Plot

File: c:\varianws\data\2019\bs-0091\03-marzo\14-03-19\test final.sms
Sample: test final                        Operator: jac
Scan Range: 1 - 4118 Time Range: 0.00 - 34.99 min. Date: 14/03/2019 13:34
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3)  FACTOR DE ASIMETRÍA, As. 
 

  naftaleno-d8 fenol-d5 

As 0.7 0.7 

 
Rango de aceptación = [0.6-2] 

 
 
4) RENDIMIENTO DEL SISTEMA CROMATOGRÁFICO EN LA SESIÓN DE TRABAJO. 
 

 RENDIMIENTO EN UNA SESIÓN DE TRABAJO (%) 

MUESTRA ANALIZADA NAFTALENO-D8 FENANTRENO-D10 ESCUALANO-D62 

4801596 56 34 49 

4801597 53 32 47 

 
 
5) LÍMITE DE DETECCIÓN DE LOS PATRONES INTERNOS DEUTERADOS EN EL EXTRACTO 
ANALIZADO. 
 
 

Nº muestra=4801596 Relación s/n  
Concentración 

(µg/L) Limite detección (s/n=3) (µg/L) 

Benceno-d6 66 16 0.7 

Clorobenceno-d5 15500 4 0.001 

p-Xileno-d10 240 2 0.03 

Fenol-d5 18 16 2.67 

Naftaleno-d8 1777 2 0.003 

1-Metilnaftaleno-d10 40221 10 0.001 

2,4-Dibromofenol 608 16 0.08 

Hexadecano-d34 707 2 0.01 

Fenantreno-d10 1258 4 0.01 

Escualano-d62 1450 4 0.01 
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Nº muestra=4801597 Relación s/n  
Concentración 

(µg/L) Limite detección (s/n=3) (µg/L) 

Benceno-d6 1450 16 0.03 

Clorobenceno-d5 53 4 0.23 

p-Xileno-d10 4059 2 0.001 

Fenol-d5 870 16 0.06 

Naftaleno-d8 82 2 0.07 

1-Metilnaftaleno-d10 239 10 0.13 

2,4-Dibromofenol 8500 16 0.01 

Hexadecano-d34 1188 2 0.005 

Fenantreno-d10 777 4 0.02 

Escualano-d62 782 4 0.02 

 
 
6) CALIBRACIÓN DEL SISTEMA GC-MS. AUTOTUNE. 
 
09:53:18  Auto Tune: Started 
09:53:18  Integrator Zero Set: Started 
09:53:20  AveCounts: 0.00 (Low)  - CurAdjDAC: 128 - NextInc: 64 
09:53:21  AveCounts: 0.69 (High) - CurAdjDAC: 192 - NextInc: -32 
09:53:22  AveCounts: 0.00 (Low)  - CurAdjDAC: 160 - NextInc: 16 
09:53:23  AveCounts: 0.06 (Low)  - CurAdjDAC: 176 - NextInc: 8 
09:53:24  AveCounts: 0.27 (Low)  - CurAdjDAC: 184 - NextInc: 4 
09:53:25  AveCounts: 0.42 (Low)  - CurAdjDAC: 188 - NextInc: 2 
09:53:26  AveCounts: 0.56 (High) - CurAdjDAC: 190 - NextInc: -1 
09:53:28  Integrator Zero Set: Setting is OK (Setting: 189, Average Counts: 0.52) 
09:53:28  Integrator Zero Set: Completed 
09:53:28  Electron Multiplier: Started 
09:53:30  Electron Multiplier: Offset Determined (Offset: 1 Count(s)) 
09:53:57  Electron Multiplier: Pre-Adjustment Successful (EM Voltage: 1800) 
10:00:10  Electron Multiplier: Low Voltage End Found (EM Voltage: 2000) 
10:00:10  Electron Multiplier: High Voltage Start Found (EM Voltage: 2100) 
10:00:21  Electron Multiplier: Space Charge Adjusted (Target: 20000, Val/Iso: 0.21) 
10:00:27  Electron Multiplier: Peak Threshold Met (Inten: 886 counts) 
10:00:27  Electron Multiplier: 10^5 Gain setting is OK (EM Voltage: 2050) 
10:00:27  Electron Multiplier: Final Gain setting is OK (EM Voltage: 2050) 
10:00:27  Electron Multiplier: Completed 
10:00:27  RF Full Scale Adj: Started 



Informe analítico-código 2828031  

 Página 6 de 13 

10:00:34  Mass 69 - CurDAC: 128 - Center: 68.98 - NewDAC: 129 
10:00:36  RF Full Scale Adj: Centered on Mass 69 at 68.98 (Setting: 129) 
10:00:39  Mass 414 - CurDAC: 129 - Center: 417.29 - NewDAC: 88 
10:00:41  RF Full Scale Adj: Centered on Mass 414 at 417.29 (Setting: 88) 
10:00:43  Mass 614 - CurDAC: 88 - Center: 614.40 - NewDAC: 85 
10:00:46  RF Full Scale Adj: Centered on Mass 614 at 614.40 (Setting: 85) 
10:00:46  RF Full Scale Adj: Setting is OK (Setting: 85, Mass: 614, Apex: 614.0) 
10:00:46  RF Full Scale Adj: Completed 
10:00:46  Multi-Point Mass Cal: Started 
10:00:53  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 28 at 27.46 
10:01:01  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 69 at 68.42 
10:01:07  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 131 at 130.38 
10:01:22  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 264 at 263.37 
10:01:46  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 414 at 413.65 
10:02:13  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 464 at 463.68 
10:02:43  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 502 at 501.39 
10:03:19  Multi-Point Mass Cal: Found Calibration Mass 614 at 614.07 
10:03:19  Multi-Point Mass Cal: Calibration is OK (Slope: 6.254, Std Dev: 0.060) 
10:03:19  Multi-Point Mass Cal: Completed 
10:03:19  Trap Function Calib: Started 
10:03:24  Trap Function Calib: Calibrating at Mass 69 
10:04:20  Trap Function Calib: Calibrating at Mass 131 
10:05:25  Trap Function Calib: Mass 69 Calibrated (Freq: 260.600 kHz) 
10:05:25  Trap Function Calib: Mass 131 Calibrated (Freq: 257.600 kHz) 
10:05:25  Trap Function Calib: Completed 
10:05:25  Auto Tune: Completed 
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7) CROMATOGRAMAS MUESTRAS EXTRAÍDAS. 
 
Muestra 4801596 

Chromatogram Plot

File: c:\varianws\data\2019\bs-0091\03-marzo\14-03-19\4801596.sms
Sample: 4801596                           Operator: jac
Scan Range: 1 - 4125 Time Range: 0.00 - 34.98 min. Date: 14/03/2019 16:09
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Muestra 4801597 

Chromatogram Plot

File: c:\varianws\data\2019\bs-0091\03-marzo\14-03-19\4801597.sms
Sample: 4801597                           Operator: jac
Scan Range: 1 - 4124 Time Range: 0.00 - 34.99 min. Date: 14/03/2019 15:19
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8) RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
A continuación, se presentan 2 tablas por muestra analizada. En la primera de ellas aparecen los 

resultados correspondientes a los compuestos detectados en la muestra (consta de 9 columnas) y, 

en la segunda, aparece la información relativa a los patrones internos añadidos a la muestra.  

Los compuestos detectados e identificados se listan en el informe en orden creciente al tiempo de 

retención en el cromatograma, presentándose en 9 columnas, de izquierda a derecha, la siguiente 

información:  

-En la primera columna se presenta el tiempo de retención en minutos (tR (min)) de cada 

compuesto detectado. 

-En la segunda, el tiempo de retención relativo al 1-metilnaftaleno-d10 (estándar de inyección). Se 

nombrará como tRrel (min). 

-En la tercera y cuarta, respectivamente, el nombre del compuesto y la categoría (P, positivos, T, 

tentativos y U, desconocidos). Además, en los no identificados (U), se enumerarán los 4 iones más 

intensos en orden decreciente de intensidad. 

-En la quinta columna aparecerá el área del pico del compuesto en TIC. 

-En la sexta columna se anotará su código de identificación CAS (si aparece en espectroteca). 

-En la séptima columna se indica la similitud en % (Fit) que presenta el espectro encontrado en la 

muestra con el de la base de datos o espectroteca NIST (utilizando los algoritmos de cálculo que 

realiza el software del equipo). 

-En la octava columna aparece la concentración estimada de la sustancia detectada, expresada en 

µg/L, calculada previa corrección con el blanco de extracción.  

-En la novena columna se indicará el patrón interno usado en la cuantificación del compuesto 

detectado.  

Se adjunta a esta tabla de resultados otra donde aparecen los patrones internos utilizados en el 

ensayo, número asignado a cada uno de ellos para el cálculo de la concentración estimada de los 

compuestos encontrados, tiempo de retención, concentración de los mismos a la que se fortificó 

en las muestras y las áreas de pico respectivas.  
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Muestra número: 4801596 

tR 
(min) 

tR rel 
(min) Compuesto Categoría 

Áreas pico 
(TIC) CAS 

Fit 
(%) 

Concentración 
estimada (µg/L) 

PI 
identificación 

5.91 8.28 Hexil octil eter T 176593 17071-54-4 86 0.7 2 

6.28 7.90 4-Hidroxi-2-pentanona T 325924 4161-60-8 77 1.3 2 

6.42 7.77 No Match (209+207+210) U 186970 -- -- 0.7 2 

7.36 6.83 No Match (49+91+106) U 131264 -- -- 0.5 2 

7.41 6.78 1-Metoxi-2-propil acetato T 452382 108-65-6 77 1.8 2 

7.52 6.67 1,2-Dibromo-1-cloro-etano T 255619 598-20-9 94 1.0 2 

7.66 6.52 No Match (171+173+175) U 349544 -- -- 1.4 2 

7.77 6.42 1,3,5,7-Ciclooctatetraeno T 133760 629-20-9 72 0.5 2 

7.88 6.31 No Match (49+47+123) U 285767 -- -- 1.1 2 

8.07 6.12 2-Butoxi etanol T 178343 111-76-2 82 0.7 2 

8.14 6.05 No Match (83+84+95) U 92033 -- -- 0.4 2 

8.24 5.95 
2-Butanol, 2-methyl-1,3-

Dioxolano T 184719 5745-75-5 77 0.7 2 

8.31 5.88 
 5-Metil-5-(1-metiletil)-3-

heptino-2,6-diona T 107331 63922-44-1 79 0.4 2 

8.46 5.73  3-Metil-2,4-Pentanediona T 69342 815-57-6 75 0.3 2 

8.53 5.66 Dietilcianamida T 72056 617-83-4 88 0.3 2 

8.85 5.34 No Match (43+57+85) U 117740 -- -- 0.5 2 

9.01 5.18 2-Nitro-hexano T 86159 14255-44-8 78 0.3 2 

9.83 4.36 No Match (58+130+116) U 74771 -- -- 0.3 2 

10.23 3.96 2-Etil-1-hexanol T 1022132 104-76-7 83 4.1 2 

11.88 2.31 Bencil nitrilo T 52941 140-29-4 94 0.2 2 

12.60 1.58 No Match (43+59+83) U 400132 -- -- 1.5 7 

12.91 1.28 
4-(2-Aminoetil)-2-metoxi-

fenol T 8264261 554-52-9 71 30.1 7 

13.05 1.13 

Ácido Decanoico, 
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-

piperidinil) ester T 37107828 41556-26-7 84 135.0 7 

13.10 1.09 2-Fenoxi etanol T 1314558 122-99-6 89 4.8 7 

13.32 0.87 No Match (59+77+94) U 171876 -- -- 0.6 7 

14.66 0.47 
Ácido propanoico, 2-metil-, 

2,2-dimetil- ester T 626455 74367-33-2 72 2.3 7 
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14.93 0.74 1-Hexadecanol T 840100 36653-82-4 86 3.1 7 

15.21 1.02 Tetradecil oxirano T 206560 7320-37-8 89 0.8 7 

15.96 1.77 No Match (165+180+179) U 61544 -- -- 0.2 7 

16.04 1.85 
1-[4-(1-hidroxi-1-

metiletil)Ethanona T 42041 54549-72-3 76 0.2 7 

16.24 2.06 Metoxidimetiltriptamina T 534590 1019-45-0 99 1.9 7 

16.37 2.18 No Match (165+180+179) U 156462 -- -- 0.6 7 

18.33 4.14 No Match (70+98+199) U 13880331 -- -- 36.0 9 

20.22 6.03 Dibutil ftalato P 22790 84-74-2 87 0.1 9 

20.52 6.34 
Ácido ftalico, butil isobutil 

ester T 121376 17851-53-5 93 0.3 9 

20.63 6.44 No Match (149+205+279) U 6838741 -- -- 17.7 9 

 

PATRONES INTERNOS (PI) Nº PI tR (min) 
Concentración  PI 

(µg/L) Áreas pico (TIC) 

Benceno-d6 1 3.68 16 69176 

Clorobenceno-d5 2 6.96 4 504552 

p-Xileno-d10 3 7.26 2 551929 

Fenol-d5 4 9.70 16 109195 

Naftaleno-d8 5 12.55 2 381305 

1-Metilnaftaleno-d10 6 14.19 10 305532 

2,4-Dibromofenol 7 14.66 16 549766 

Hexadecano-d34 8 16.96 2 647175 

Fenantreno-d10 9 19.21 4 771233 

Escualano-d62 10 25.22 4 2129000 
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Muestra número: 4801597 

tR 
(min) 

tR rel 
(min) Compuesto Categoría 

Áreas pico 
(TIC) CAS 

Fit 
(%) 

Concentración 
estimada (µg/L) 

PI 
identificación 

5.93 7.69 
2,2-Dicloropropanoil 

cloruro T 3748642 26073-26-7 90 23.0 2 

6.23 7.38 
1,1-Dimetil-3-
cloropropanol T 296851 1985-88-2 86 1.0 2 

7.56 6.06 Acetamidoacetaldehido T 1181359 64790-08-5 71 3.8 2 

8.20 5.42 2-Butoxietanol T 49446 111-76-2 82 0.1 2 

10.27 3.34 2-Etil-1-hexanol T 83090 104-76-7 85 0.2 2 

10.39 3.23 Bencil Alcohol T 51497 100-51-6 84 0.1 2 

12.89 0.73 2-Fenoxi etanol T 6062424 122-99-6 83 12.3 7 

13.04 0.57 

Ácido Decanodioico, 
bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-

piperidinil) ester T 20352364 41556-26-7 89 41.2 7 

13.90 0.29 

1,7,7-
Trimetilbiciclo[2.2.1]hept-

2-il acetato  T 53441 92618-89-8 87 0.1 7 

14.88 1.27 
Ácido propanoico, 2-metil-, 

2,2-dimetil- ester T 150577 74367-34-2 86 0.3 7 

15.79 2.17 Dimetil ftalato P 42757 131-11-3 93 0.1 7 

16.37 2.18 No Match (99+44+139) U 156462 -- -- 0.3 7 

18.33 4.14 No Match (198+98+70) U 13880331 -- -- 23.6 9 

20.22 6.03 Dibutil ftalato P 22790 84-74-2 87 0.0 9 

20.52 6.34 

1,2-Benzenedicarboxylic 
acid, butyl 2-metilpropil 

ester T 121376 17851-53-5 93 0.2 9 

20.63 6.44 No Match (149+205+279) U 6838740 -- -- 11.6 9 

16.37 2.19 
tert-Butil 

metilfosfonofluoridoato T 88324 13273-12-6 72 0.2 9 

17.87 3.69 No Match (265+300+302) U 154234 -- -- 0.3 9 

18.32 4.13 
 1-Octadecil-2-
pirrolidinona T 109703 7425-87-8 76 0.2 9 

18.60 4.41 No Match (51+69+131) U 98207 -- -- 0.2 9 

20.52 6.34 No Match (149+205+279) U 237417 -- -- 0.4 9 

20.63 6.44 No Match (149+205+279) U 7815418 -- -- 13.3 9 
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PATRONES INTERNOS (PI) Nº PI tR (min) 
Concentración  PI 

(µg/L) Áreas pico (TIC) 

Benceno-d6 1 3.74 16 1031000 

Clorobenceno-d5 2 7.04 4 326582 

p-Xileno-d10 3 7.43 2 1685000 

Fenol-d5 4 9.56 16 95670 

Naftaleno-d8 5 12.56 2 619680 

1-Metilnaftaleno-d10 6 14.15 10 332597 

2,4-Dibromofenol 7 14.64 16 988783 

Hexadecano-d34 8 16.96 2 700120 

Fenantreno-d10 9 19.21 4 1176000 

Escualano-d62 10 25.22 4 1955000 

 

 

9) INCIDENCIAS. 

 
No se detectó ninguna incidencia. 


